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1. 预定用途
iCare PATIENT2 (TS05) 是一款移动应用程序，用于将眼科测量数据传输到 iCare 
CLINIC 或外部系统。它还能显示眼科测量数据，并协助进行青光眼管理。该程
序适合医疗保健专业人员和非专业人士使用。

2. 安全须知
警告！确保为安装了 iCare PATIENT2 应用程序的移动设备设置正确的时间和日期。

警告！在进行测量之前，请从眼压计的设置中将眼压计的时间手动更新为您的本地时间，或者
通过将眼压计连接到 iCare PATIENT2 应用程序自动进行更新。

提醒！向您的卫生主管部门和制造商或制造商代表报告与眼压计相关的任何严重事件。
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3. 简介
iCare 软件系统由以下功能组成：
•  iCare HOME2 眼压计，用于测量眼压
•  iCare PATIENT2 移动应用程序，患者和医疗保健专业人员可以使用该应

用程序查看测量数据，并将测量数据传输和存储到 iCare CLINIC 或 iCare 
CLOUD 服务

• iCare CLINIC，一项基于浏览器的软件服务，医疗保健专业人员和患者可以
使用该服务查看测量数据 

 

iCare CLOUD 可用于存储使用 iCare PATIENT2 从 iCare HOME2 中传输的眼
压测量结果。如果患者的眼压计未注册到医疗保健专业人员的 iCare CLINIC  
帐户，则患者可以将其测量数据存储到 iCare CLOUD 服务中的私人帐户。

要使用 PATIENT2 应用程序查看测量结果，您需要使用 iCare 凭据登录。 
有关如何获得 iCare 凭据的信息，请参阅 “5. 获取 iCare 凭据”。

您的凭据可保护您的测量结果免受他人侵害。如果应用程序通知您凭据无效，
则说明您输入了错误的密码或电子邮件地址，或者您的密码可能已被盗。 
请不要将您的密码提供给其他人。

如果您是医疗保健专业人员，则可以使用 iCare PATIENT2 将眼压测量结果 
传输到 iCare CLINIC，而在使用 iCare CLINIC 专业账户时，iCare PATIENT2 
不显示测量结果。

iCare PATIENT2 预计可在室内变换至室外等多种场景下使用。

该应用程序不会引入任何不可接受的剩余风险或意料之外的副作用， 
并且没有任何禁忌症。

有关如何操作 HOME2 设备的更多信息， 
请参阅“iCare HOME2 使用说明”。
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4. iCare PATIENT2 的系统要求
• iPhone 或 iPad
• 操作系统 iOS 12 或更高版本
•  互联网连接

为了确保 iCare PATIENT2 应用程序正常工作，请始终为您的移动设备和 
 iCare PATIENT2 应用程序安装最新的软件更新。

软件更新时已安装 iCare PATIENT2 最新版本的安全补丁。 
通过 Google Play Store 予以更新。

5. 获取 iCare 凭据
要使用 iCare PATIENT2 应用程序查看测量结果，您需要使用 iCare 凭据登录。
如果您的 iCare HOME2 眼压计已注册到诊所或医院的 CLINIC 帐户，请与诊所
或医院联系以获取凭据。

医疗保健专业人员注意事项：可以在 iCare CLINIC 的“用户帐户”部分的 
“患者资料”选项卡下，通过提供患者的电子邮件地址来创建患者凭据。 
患者将收到一封邀请电子邮件，其中包括创建密码的链接。

如果您的眼压计未注册到任何诊所或医院的 CLINIC 帐户，则需要将您的眼 
压计注册到 iCare CLOUD，才能使用 iCare PATIENT2 应用程序。请参阅与 
iCare HOME2 眼压计一起提供的“入门”指南，了解有关如何注册眼压计 
的说明。您将在注册过程中获得 iCare 凭据。

如果您需要帮助，请联系您的医疗保健专业人员、眼压计分销商或 iCare。

注意！iCare CLINIC 专业用户（医生、培训师或管理员）凭据不能用于登 
录 PATIENT2 应用程序。PATIENT2 应用程序仅用于使用单个患者的 CLINIC 
 凭据查看单个患者的结果。该应用程序还用于将测量数据从 iCare HOME2  
上传到 iCare CLINIC，在这种情况下，无需登录 PATIENT2。
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6. 安装应用程序
1. 在移动设备上打开 App Store。
2. 搜索 iCare PATIENT2。 
3. 按照屏幕上显示的安装说明进行操作。

7. 使用 Bluetooth® 将移动设备连接到眼压计
7.1. 启动眼压计

注意！蓝牙连接仅与 iCare HOME2 眼压计兼容。

注意！iCare HOME 仅与 Android 移动设备兼容。

眼压计上的蓝牙可能已经开启。您可以按照以下说明检查眼压计的蓝牙状态， 
并在需要时打开蓝牙。

1. 按下 ，直至听到蜂鸣声，即可打开眼压计。
2. 按下 ，直至在眼压计屏幕上看到设置，然后按下 。
3. 按下 ，直至看到蓝牙，然后按下 。
4. 如果蓝牙已关闭，请按下 ，直至看到打开，然后按下 。

7.2. 将眼压计与移动设备配对 

1. 前往智能手机的设置，然后开启蓝牙。
2. 打开 iCare PATIENT2 应用程序，然后点击开始使用应用程序。
3. 选择您的居住区域，并选择存储眼压数据的正确选项。
4. 阅读服务条款，并通过勾选相应的框，同意使用条款和处理您的个人数据。
5. 点击继续。
6. 点击扫描设备。如果应用程序要求获得蓝牙使用权限，请点击确定。
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7. 从检测到的 iCare HOME2 眼压计列表中选择正确的眼压计。确保移动设 
备屏幕上的眼压计序列号与眼压计背面找到的序列号匹配。眼压计上找到 
的序列号标有 SN。

8. 点击配对眼压计。
9. 在蓝牙配对请求时，输入眼压计屏幕上显示的 PIN 码，然后点击配对。
10. 当眼压计与您的移动设备成功配对后，在 PATIENT2 屏幕上点击继续。

现在，您可以点击同步将测量结果从眼压计传输到 iCare CLINIC 或 iCare 
CLOUD，或登录 iCare PATIENT2 应用程序以查看您以前的测量结果。 

8. 传输测量数据
1. 启动眼压计。
2. 在移动设备上打开 iCare PATIENT2 应用程序。
3. 点击同步将测量值从眼压计传输到移动设备。
4. 如果弹窗提示需打开您的 iCare 凭据，请输入由您的医疗保健提供商提供的

用户名和密码或安全代码。

根据网络连接情况，传输测量结果可能需要几分钟的时间。数据传输完成后， 
您将看到“已传输 [数量] 个测量值”消息或“无新测量值”消息。 

测量值储存至云端后将从眼压计的内存中删除。
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9. 查看您的测量结果
9.1. 图表功能

1. 在移动设备上打开 iCare PATIENT2 应用程序。
2. 如果您尚未登录，请点击登录并输入您的 iCare 凭据。 

有关如何获得凭据的信息，请参阅 “5. 获取 iCare 凭据”。
3. 点击测量值。

蓝色图表显示右眼的测量值，橙色图表显示左眼的测量值。图表可以在纵向模式
或横向模式下查看。

1: 图表中所选测量值
2: 所选测量值的结果， 

单位为 mmHg
3: 测量的日期和时间
4: 点击以打开上一个或下一个测量值

要在图表上滚动，请用手指在屏幕上滑动。

要放大和缩小图表，请将两根手指放在触摸屏上，然后水平地将它们分开或滑到
一起。

要查看每次测量结果，请点击图表上的点。您还可以用手指滑动测量结果以查看
下一个或上一个结果。

如果测量值标有 ，则表示该测量值超出所选范围。点击 以查看测量结果。
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9.2. 表格功能

1: 点击表格以列表格式查看测量值
2: 从 中选择日期 
3: 点击 查看测量质量
4: 蓝点显示右眼的测量值，橙点显示左眼 

的测量值。

要在列表上滚动，请用手指在屏幕上垂直滑动。
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10. 更改 iCare PATIENT2 设置
在主视图中，点击  > 设置。

要定义在图表上显示的值，请点击图表中的最大值或图表中的最小值， 
然后选择新值。

如果要在应用程序中使用其他眼压计，请点击更改眼压计。 
您将自动从应用程序注销。

11. 从 iCare PATIENT2 注销
在日常使用中，您不需要从应用程序注销。但是，如果您有任何隐私担忧， 
请从应用程序注销，以防他人看到您的测量结果。

在主视图中，点击  > 设置 > 注销。

注销后，您仍然可以将测量值从眼压计传输到 iCare CLINIC 或 iCare CLOUD，
但您无法在移动设备上看到这些测量值。

如果您不再需要使用 iCare PATIENT2 应用程序，则可以将其卸载。卸载该应用
程序不会从 iCare CLINIC 或 iCare CLOUD 中删除您的眼压测量数据。

12. 故障诊断
提示：有关联系信息，如 iCare 的电子邮件地址，请点击  > 信息。

问题 可能的解释和解决方案

您收到错误消息“无法扫描设备”。 1. 打开移动设备上的蓝牙连接。

2. 授予 iCare PATIENT2 在移动设备上使用蓝
牙的权限：转到移动设备的设置 > iCare 
PATIENT2，然后打开蓝牙。

您收到错误消息“配对过程中出错”。 1. 确保您的移动设备已连接到网络。

2. 重新将眼压计与移动设备配对，并确保在蓝
牙配对请求中输入了正确的 PIN 码。

3. 确保眼压计已打开，并且眼压计和移动设备
上的蓝牙连接均已打开。

4. 确保您的移动设备上允许使用蓝牙。
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问题 可能的解释和解决方案

您已经从眼压计传输了测量值， 
但在测量结果中看不到它们。 

1. 确保眼压计已注册到您的名下。请联系您
的医疗保健专业人员、眼压计分销商或 
iCare。

2. 另外，检查眼压计的时钟是否显示正确的时
间。如果不正确，请重新将测量数据从眼压
计传输到您的移动设备。传输过程中会更新
眼压计的时钟。

您收到错误消息 
“读取眼压计的测量值时出错”。 

1. 确保眼压计已打开，并且眼压计和移动设备
上的蓝牙连接均已打开。

2. 确保您已授予 iCare PATIENT2 在移动设备
上使用蓝牙的权限：转到移动设备的设置 > 
iCare PATIENT2，然后打开蓝牙。

您收到错误消息 
“向 CLINIC 发送测量值时出错”。

确保您的移动设备已连接到网络。

您收到错误消息“服务器连接错误”。 
无法加载测量值。

1. 确保您的移动设备已连接到网络。

2. 关闭测量值视图，然后再次打开。如果您
已使用 CLINIC 医疗保健专业人员凭据（而
非患者凭据）登录 iCare PATIENT2 应用程
序，则也会收到此错误消息。

您收到错误消息“用户未获授权”。 
无法加载测量值。

您的登录会话已过期。请重新登录。

您收到错误消息“眼压计尚未注册”。 您需要注册您的眼压计。有关如何注册眼压计
的信息，请参阅 “5. 获取 iCare 凭据”。

如果您收到错误消息 
“登录因意外错误而失败”。

1. 确保您的移动设备已连接到网络。

2. 尝试再次登录 iCare PATIENT2 应用程序。 

如果问题仍然存在，请联系您的医疗保健专业
人员、眼压计分销商或 iCare。

您收到错误消息“凭据无效”。 
请检查安全代码后重试。

1. 请确保您的安全代码正确无误。咨询您的医
疗保健专业人员以获取安全代码。

2. 重新尝试发送测量结果。

如果错误仍然存在，请联系 home-software-
support@icare-world.com。

您收到错误消息“设备许可证已过期”。 要求您的医疗保健专业人员或服务提供商更新
许可证。

您需要有关 iCare PATIENT2 应用程序的帮助。 请联系您的医疗保健专业人员、眼压计分销商
或 iCare。

如果 iCare PATIENT2 应用程序无法正常工作，或您在本使用手册中发现错误，
请联系 info@icare-world.com，或者如果您在美国， 
请联系 infoUSA@icare-world.com。
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13. 技术说明
当 iCare HOME2 眼压计通过蓝牙连接到移动设备时，iCare PATIENT2 应
用程序将从眼压计读取眼压测量结果。应用程序还通过移动设备的数据连接
将这些结果传输并存储在互联网上的 iCare CLINIC 或 iCare CLOUD 数据库
中。该应用程序也使用数据连接从数据库中读取测量结果，因为测量结果仅
存储在数据库中，而不是移动设备上。

不要将安装了 iCare PATIENT2 应用程序的移动设备连接到医疗保健专业人
员的 IT 网络上，因为医疗保健专业人员的医疗设备或软件都与该网络相连。

安装了 iCare PATIENT2 应用程序的移动设备可以使用任何允许 HTTPS 通信
的互联网连接。

如果数据连接失败，则测量结果将无法从 iCare HOME2 眼压计传输到 iCare 
CLINIC 数据库，并且无法查看测量结果。

眼压测量结果以毫米汞柱 (mmHg) 为单位显示，精度为一毫米汞柱。y 轴的
可用数值范围为 5 mmHg 到 50 mmHg。

iCare PATIENT2 的主要网络安全风险与恶意软件和移动设备的病毒防护有
关。确保已更新移动设备的病毒和恶意软件防护。
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14. 符号
制造商

小心

限医生处方 
下使用（美国）

联邦法律（美国）限制本设备仅可由医师或有合法许可证
的从业者销售或依其指示销售。

CE 标记

产品是医疗设备
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